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Produktinformationen

Lesen Sie dies zuerst
Diese Broschüre enthält eine Anleitung zur Verwendung und 
Wartung Ihrer neuen Alarmtrittmatte. Lesen Sie diese Broschüre 
sorgfältig durch, einschließlich des Abschnitts „Warnhiweise“. Bei 
weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.

Über die BE9026-P02 Alarmtrittmatte
Verwendungszweck
Das Visit-Alarmsystem soll gehörlose und schwerhörige Menschen auf 
wichtige Signale in ihrem Zuhause aufmerksam machen. 
Vorgesehene Anwendergruppe
Die vorgesehene Anwendergruppe besteht aus Menschen jeden 
Alters mit leichtem bis schwerem Hörverlust oder Taubheit, die eine 
akustische, visuelle oder sensorische Verstärkung benötigen.
Vorgesehener Anwender
Der vorgesehene Anwender ist eine Person mit leichtem bis schwe-
rem Hörverlust oder Taubheit.
Funktionsprinzip
Das Visit-Alarmsystem besteht aus einer Reihe von Sendern und 
Empfängern, die über Funk miteinander verbunden sind und 
im ganzen Haus verteilt werden. Wenn ein Sender eine Aktivität 
erkennt, sendet er ein Signal an den Visit-Empfänger, der den 
Benutzer durch Töne, Blinkzeichen oder Vibrationen benachrichtigt. 
Um das System nutzen zu können, benötigen Sie mindestens einen 
Sender und einen Empfänger. 

	 Das Visit-Alarmsystem kann das normale Hörvermögenicht 
wiederherstellen und kann eine organisch bedingte Schwer-
hörigkeit oder Taubheit weder verhindern noch verbessern.

Allgemeine Warnhinweise
Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Hand-
habung und Betriebsbedingungen. Bewahren Sie diese Broschüre für 
den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät gerade installieren, 
muss diese Broschüre dem Hausbesitzer ausgehändigt werden.

 Gefahrenhinweise
	Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu 

Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen bzw. 
Schäden am Gerät oder an anderen Sachwerten führen.

	Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von 
Kindern unter 3 Jahren auf. 

	Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von 
Wärmequellen wie offenen Flammen, Heizkörpern, Öfen oder 
anderen Geräten, die Wärme erzeugen.

	Zerlegen Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines Stromschlags 
besteht. Bei Manipulation oder Demontage des Geräts erlischt 
die Garantie.

	Schützen Sie das Gerät während der Lagerung und des 
Transports vor Stößen.

	Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen an diesem 
Gerät vor. Verwenden Sie nur Originalzubehör von  
Bellman & Symfon, um Stromschläge zu vermeiden.

	Schützen Sie die Kabel vor möglichen Beschädigungen.

  Informationen zur Produktsicherheit
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am 

Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen. 
	Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen 

elektronische Geräte verboten sind. 
	Das Gerät darf nur von einem autorisierten Service-Center 

repariert werden.
	Bei einem schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang 

mit diesem Gerät wenden Sie sich an den Hersteller und die 
zuständige Behörde.

	Bei anderen Problemen mit Ihrem Gerät wenden Sie sich an die 
Verkaufsstelle, Ihr örtliches Bellman & Symfon-Büro oder den 
Hersteller. Visit bellman.com für Kontaktinformationen.

	Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen. Wenn es auf eine harte 
Oberfläche fällt, kann es beschädigt werden.

Betriebsbedingungen
Das Gerät in einer trockenen Umgebung innerhalb der in dieser 
Broschüre angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen 
betreiben. Wenn das Gerät nass wird oder Feuchtigkeit ausgesetzt 
ist, sollte es nicht mehr als zuverlässig angesehen werden und 
daher ersetzt werden.
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Reinigung
Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie, 
dass Feuchtigkeit in Öffnungen gelangt. Verwenden Sie keine 
Haushaltsreiniger, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak 
oder Scheuermittel. Dieses Gerät muss nicht sterilisiert werden.

Dienstleistungen und Unterstützung
Wenn das Gerät beschädigt zu sein scheint oder nicht richtig 
funktioniert, befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch 
und in dieser Broschüre. Wenn das Produkt immer noch nicht 
wie vorgesehen funktioniert, wenden Sie sich an Ihren örtlichen 
Hörgeräteakustiker, um Informationen zu Dienstleistungen und 
Garantie zu erhalten.

Garantiebedingungen
Bellman & Symfon gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 
sechs (6) Monaten ab Kaufdatum gegen alle Defekte, die auf Material- 
oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie 
gilt nur für normale Nutzungs- und Dienstleistungsbedingungen 
und umfasst keine Schäden, die durch Unfälle, Vernachlässigung, 
Missbrauch, unbefugte Demontage oder Kontamination, wie auch 
immer verursacht, entstehen. Diese Garantie schließt Neben- und 
Folgeschäden aus. Darüber hinaus deckt die Garantie keine Fälle 
höherer Gewalt ab, wie z. B. Feuer, Überschwemmungen, Hurrikane 
und Tornados. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche 
Rechte. Je nach Region können Sie auch andere Rechte haben. 
In einigen Ländern oder Rechtsprechungen ist die Beschränkung 
oder der Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden oder die 
Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht 
zulässig, sodass die oben genannte Beschränkung möglicherweise 
nicht auf Sie zutrifft. Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren 
gesetzlichen Rechten als Verbraucher. Die oben genannte Garantie 
darf nur durch eine schriftliche Vereinbarung geändert werden, die 
von beiden Parteien unterzeichnet wurde.

Erklärung der Symbole

Gibt an, dass es sich bei dem Artikel um ein medizinisches 
Gerät handelt.

Gibt an, dass ein Träger eindeutige Informationen zur 
Gerätekennung enthält.

Bedeutet, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall 
entsorgt werden darf, sondern zur Wiederverwertung 
und zum Recycling an separate Sammelstellen 
übergeben werden muss.

Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein 
bestimmtes medizinisches Gerät identifiziert werden kann.

Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das 
medizinische Gerät identifiziert werden kann.

Gibt den Hersteller des medizinischen Geräts an.

Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, dass er 
die Gebrauchsanweisung lesen muss.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei der Bedienung 
des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols 
Vorsicht geboten ist oder dass die aktuelle Situation 
die Aufmerksamkeit des Bedieners erfordert oder ein 
Eingreifen des Bedieners erfordert, um unerwünschte 
Folgen zu vermeiden.

Einen Ort zu finden, an dem Informationen zu finden sind, 
insbesondere in Notfällen.

Gibt die Temperaturgrenzen an, denen das medizinische 
Gerät sicher ausgesetzt werden kann.

Gibt den Bereich der Luftfeuchtigkeit an, dem das 
medizinische Gerät sicher ausgesetzt werden kann.



Informationen zur Einhaltung von Vorschriften
Hiermit erklärt Bellman & Symfon, dass dieses Produkt in Europa 
den grundlegenden Anforderungen der Verordnung über 
Medizinprodukte (EU) 2017/745 entspricht. Der vollständige Text 
der Konformitätserklärung ist auf der Bellman & Symfon-Website 
bellman.com verfügbar.

Technische Daten
Gewicht 255 g
Abmessungen 54390,5 cm
Standard-
Betriebsdruck

Nennwert 5 kg über 50-mm-Scheibe

Farbe Schwarz
Kabellänge 2 Meter
Anschluss 3,5-mm-Monostecker
Betrieb Temperatur: -15 °C bis 65 °C

Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 %, nicht kondensierend
Konfiguration Diese Alarmtrittmatte kann mit den folgenden 

Sendern konfiguriert werden:
Kompatible Sender:  
	BE1431-868 Visit Telefon-Sender
	BE1433 Visit Telefon-Transceiver BT
	BE1491-868 Visit Babyruf-Sender
	BE1370-C Wecker Pro
	BE1580-868 Visit Wecker

In der Box BE9026-P02 Alarmtrittmatte

 Detaillierte Produktinformationen finden Sie in der 
entsprechenden Bedienungsanleitung.
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